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   Clinical treatment of urolithiasis with Alexandrite-laser which is a solid pulse laser system  de-
veloped in Switzerland is reported. Two cases of renal stones, 3 cases of vesical stones, and 35 
renal units in 34 cases of ureteral stones were treated. The approach to the aimed stone was, 
percutaneous to the renal stones, and transurethral to the vesical and ureteral stones. 
   The clinical success rate was 92.5% (37/40), when we defined success as the endoscopically 
observed fragmentation. The uric acid stone in the bladder was not disintegrated even when the 
plasma occurred, but the ureteral uric acid stone was easily fragmented. The difference was thought 
to be attributed to the condition of the surface. 
   The Alexandrite-laser system generates a 750 nm wavelength, and this wavelength is neither 
absorbed in water nor hemoglobin, so is thought to be harmless to the tissue. Actually, if mis-
irradiation to the ureteral mucosa during lithotripsy was done, neither plasma formation nor per-
foration occurred. 
   In conclusion, the Alexandrite-laser is thought to be safe and effective equipment for the treat-
ment of urolithiasis. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 40: 101-104, 1994) 
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緒 言
1980年代に は 体外 衝撃 波 結 石破 砕 装 置(Extracor-
porealShockWaveLithotriptor,ESWLと略),硬
性 お よび軟 性 尿管 鏡 に よ る 結石 破 砕 術(Transurete-
ralLithotripsy,TUL),経皮 的腎 結 石摘 出術(Per-
cutaneousNephrolithotripsy,PNL)などの臨 床 応
用 に よ り,ほ とん どす べ ての 尿路 結 石は 従 来 の開 放 手
術 を行 うこ とな く摘 出 で き る よ うに な った.そ れ に 付
随 して砕 石 装 置 の開 発,改 良 も行 わ れ,電 気水 圧 波結
石 装 置(ElctrohydraulicLithotriptor,EHL),超音
波 結石 破砕 装 置(UltrasoundLithotriptor,USL)が
まず 臨 床応 用 されPNL,TULに そ の威 力 を 発 揮 し
てい る.
砕 石 装 置 と して の レーザ ーは まず ル ビー レーザ ーに
よる尿 路 結石 破砕Dが 試 み られ,そ の後Nd-YAGレ
ーザ ーに よる臨 床応 用2)がな され て い る.し か しこれ
らの レー ザ ーで は熱 作 用 に よ る砕 石 で あ るた め,灌 流
が充 分 に 行わ れ てい な い と熱 に よる組 織障 害 が 生 じる
おそ れ が あ りそ の適 応 は制 限 され る3).しか しなが ら
その 後Watsonら4)による発 熱 の少 な い パル ス ・ダイ
レーザ ー の開発 に よ りす べ て の尿 路結 石 へ の応 用 が 可
能 とな った 。
今回,レ ーザ ー素材 と して人 工 結 晶 の ア レキサ ン ド
ライ トを用 い た パ ル ス レーザ ー シス テ ムを用 い ,臨 床
的 に 尿路 結 石破 砕 を 行 う機 会 を もった の で報 告 す る.
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ア レ キ サ ン ドラ イ ト ・レ ー ザ ー 砕 石 装 置
本 体 は1,240x600×545mmの大 き さで,重 量 は
130kg,キャスタ ーが 付 いて お り容 易 に移 動 可能 で あ
る.
レーザ ー 素材 と して 人 工結 晶 であ るア レキ サ ソ ドラ
イ トを用 い る空 冷式 で,レ ーザ ー波 長 は750nmで パ
ル ス幅はo・5μ 秒,発 射 回数 はlo回1秒で あ る・導 光
フ ァイバ ー は 直径320μmの 石 英 グ ラス フ ァイパ ー
で,旧 型 で は黄 色 の,現 在 は 透 明 の保護 膜 が 塗装 され
て お り 湾 曲半径3.5mmで あ る.導 光 フ ァイバ ー先
端 で の エ ネ ルギ ー は25mJ～65mJま で 連続 的 に 選
択 可 能 であ る.波 長750nmの レー ザ ー光 は 他 の レ
ーザ ー光 に 比 較 して もヘモ グ ロビ ンに対 す る吸 収 が低
く,組 織 障 害 が少 な い もの と考 え られ る(Fig・1)・
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のは,超 音 波砕 石 装 置(USL)5例(腎2例,膀 胱
3例),バ ス ヶ ッ トカ テ ーテ ル2例(尿 管2例)で あ
った.バ ス ケ ソ トカ テ ー テル は結 石 の 上 昇を 防 止す る
た めに 使 用 し,結 石摘 出に は使 用 しな か った.
TULに おい て は お もにACMI社 製 硬 性 尿 管鏡 を
用 いた が,こ の ス コー プは 先端 径6.9Fr.で2Fr.,3
Fr.の操 作 チ ャ ンネル を有 し,0.0381nc.ガイ ドワイ
ヤ ー,3Fr。バ ス ヶ ッ トカ テ ーテ ル な どの 使 用 が可 能
で あ る.視 野 は非 常に 明 る く直 視 下 に 尿道 か ら膀胱 へ
挿 入 し,尿 管 口拡 張 を せ ず に 尿 管 内 に挿 入 可 能 で あ
る.結 石 を確 認 後2Fr.チ ャ ンネル に レーザ ー導光 フ
ァイバ ーを挿 入 し,フ ァイバ ー先 端 が 尿管 内に 出 て き
た ら以 後 の操 作 は モ ニ タ ーテ レ ビを 用 い,レ ーザ ー光
を直視 しない よ うに注 意 した.護 眼 用眼 鏡,ゴ ー グル
も準 備 され て は い るが,着 装 しての 操 作 は不 便 な の で
通 常 上 記操 作 で 行 った.
対象および方法
1991年4月よ り1992年9月まで の 間に27歳か ら73歳
まで の男性23名,女 性16名で,女 性 両側 尿 管結 石1例
を 含め疾 患 別 には 腎 結石2例,尿 管結 石35例,膀 胱 結
石3例,計39名40結 石 に対 しア レキ サ ン ドライ ト ・レ
ー ザ ーを用 い て砕 石 治療 を行 った(Tablel).手術 方
法 と しては 経 皮的 腎結 石 摘 出術(PNL)2例,尿 管
鏡 に よる結 石 破砕 術(TUL)35例,経 尿 道的 膀 胱 結
石 破砕 術3例 で あ る.使 用 した 内視 鏡 は,オ リンパ ス
社 製24Fr.硬 製腎 孟 鏡ACMI社 製 軟性 腎孟 膀 胱
鏡,ACMI社 製6.9Fr.硬製 尿管 鏡,メ デfカ ルサ イ
ェ ソス社 製6.7Fr,軟性 尿 管 鏡 な どで あ る.腎 孟 鏡 の
よ うに操 作 チ ャ ンネル が 太 い場 合 には,5Fr.尿 管 カ
テ ー テルを カバ ー チ ュー ブ と して用 い,レ ーザ ー導 光














腎結石2例 では,1例 は右腎多発結石に対 しレーザ
ー砕石を行い砕石片をUSLに て吸引排石 した.もう
1例は燐酸マグネシウムアンモニウムの完全鋳型結石
であった.結 石は レーザーにて よく破砕されるもの
の,結 石量が莫大なためUSLを 併用した、尿管結
石は,上 部17例,中部6例,下 部12例で,長径6mm


















結 石 成 分
蔭酸 カル シウム









































































































今 回,39名40例の尿 路 結石 に 対 しア レキ サ ン ドライ
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